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この取扱説明書は、セルコン アートの取扱説明書を補

足することを目的とし、お客様のＰＣにセルコン アー

ト ソフトウェアのバージョン1.1をアップデートした後

に利用できる機能を説明しています。 

セルコン アートの取扱説明書および部品の取扱説明書

に記載された安全操作のための注意は、これらの正常

な機能を確保するためにも必ず守ってください。 

本書の目的 
• セルコン アートは、歯科技工所でのクラウンやブリ

ッジのバーチャル設計専用に開発されたハードウェ

アおよびソフトウェア製品で構成されています。 

• セルコン アートは、最新のセルコンの説明書で承認

された指示に従って使用してください。 

使用不可情報 
• セルコン アートは、セルコン アートおよびセルコン 

ブレインの取扱説明書に記載されたアプリケーショ

ン以外では使用できません。 

注意 
• セルコン アートの使用にあたっては、ディスプレイ

画面を使った作業に関する法令に従ってください。 

• セルコン アート製品は、電気に接続することによっ

て機能する電気機器です。コネクターは、法令に準

拠したものをお使いください。使用者が勝手に改造

することはできません。 

• システム部品の改造は、直接的な安全上の問題が発

生する恐れがあるため、これを禁止します。直接的

な安全上の問題のほか、セルコン アートで製作され

た修復物にエラーが発生するなど、間接的な問題が

生じる可能性もあります。 

• セルコン アートおよびセルコン ブレインで製作され

た修復物は、実際に口腔内で試適する前にマスター

・モデルに正しく適合するかどうかを確認してくだ

さい。 

 

事前の注意 
• 取扱説明書の冒頭に記載された安全上の注意には、

安全な取扱のための注意・警告が含まれています。     

• 各種セルコン アート製品の取扱説明書および関連

書類に記載された安全上の注意を必ず守ってくださ

い。 
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平面形成または短い支台の場合、必要とされる表面層

の厚みを制限し、側方の咀嚼力に耐えられるように、

コーピングの厚みを局所的に足さなければなりません。

コーピングの厚みの算出後に挿入された新しい表面加

工ツールを使えば、そのような咬合の調整が可能です。

コーピングの表面は、必要な段階で何度でも作製する

ことができます。

ツールを使用するには、厚みのある範囲の中心点にし

たい部分のコーピングの表面をクリックしてくださ

い。現状の表面の上にメッシュで表示される幾何学模

様の部分の成形には、3つのスクロール・バーを使って

ください。 

追加部分の中心付近をクリックすると、幾何学模様が

中心に現れるので、高さ、幅、形を整えてください。 

図のように、咬頭を1箇所だけ高くするか、円形に設計

するには、オレンジ色の円で示された中心部の外側を

クリックしてください。 

「Apply 適用」ボタンを押すと、コーピングの表面に

新しい形を作ることができます。メッシュは陰影付き

表示に変わります。 

製作過程で不都合が生じた場合には、いつでも「

Back戻る」ボタンを押して段階的に前の画面に戻り、

変更を加えることができます。 

表面加工ツールの使用方法については、いくつかの事

例を示した説明用ビデオをセルコンのホームページか

らダウンロードしていただけます。 

1 表面加工ツール




